
Produkt do mocowania protezy PRZED ZASTOSOWANIEM UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE. 

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. OSTRZEŻENIE: Nie stosować do protez 

Valplast (protezy elastyczne). OSTRZEŻENIE: Zawiera metakrylany. Nie stosować w przypadku alergii 

lub wrażliwości na metakrylany. UWAGA: Płyn do produktu do mocowania protezy jest łatwopalny. 

Przechowywać z daleka od źródeł ciepła, otwartych płomieni lub iskier. OSTRZEŻENIE: Nie dopuścić 

do kontaktu płynu do mocowania ze skórą. Jeśli jednak do tego dojdzie, natychmiast przemyć wodą. 

OSTRZEŻENIE: Nie wdychać oparów pochodzących z płynu do produktu do mocowania protez. 

Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. OSTRZEŻENIE: Nie stosować na istniejące 

mocowanie protezy. Najpierw usunąć stary materiał, który znajduje się na protezie. 

 

1. Dokładnie wyczyścić i wysuszyć protezę. 2. Włożyć na 15 minut do zamrażalnika: jedno 

opakowanie proszku i jedno opakowanie płynu. 3. Wymieszać płyn i proszek do mocowania w 

następujący sposób: • Umieścić zawartość opakowania Reline -It Powder w jednym z załączonych 

pojemników do mieszania. Trzymając opakowanie Reline -It Liquid w jednej ręce, delikatnie oderwać 

w oznaczonym miejscu opakowanie, w taki sposób, aby nie rozlać płynu. Trzymając otwarte 

zakończenie opakowania bezpośrednio nad proszkiem, wlać całą zawartość płynu do proszku 

znajdującego się w pojemniku. Uważać, aby Reline-It Liquid nie dostał się na skórę. Płyn jest 

łatwopalny. Nie używać w pobliżu iskier ani otwartego ognia. Używać w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu. • Za pomocą szpatułki mieszać, dopóki mieszanina stanie się jednolita i będzie miała 

kremową konsystencję, podobną do syropu. (zdj. 1) 4. Odczekać 30 sekund, aż mieszanina zgęstnieje 

na tacy do mieszania. Dokładnie wymieszać jeszcze raz i nakładać materiał na protezę. ( zdj. 2 i 3) 5. 

Odczekać co najmniej 3 minuty, aż mieszanina zgęstnieje. Sprawdzić, czy dziąsła i podniebienie są 

wilgotne, a następnie umieścić protezę w jamie ustnej. 6. Zagryźć i utrzymać protezę we właściwej 

pozycji zgryzu przez 6 minut (zdj. 4). Może być odczuwalne delikatne mrowienie dziąseł i 

podniebienia. UWAGA: Może się zdarzyć, że wystąpi reakcja alergiczna. Jeżeli mrowienie powoduje 

dyskomfort, należy natychmiast wyjąć protezę oraz usunąć materiał do mocowania z protezy. 

Umówić się na wizytę u dentysty na mocowanie protezy. 7. Wyjąć z jamy ustnej i wypłukać ZIMNĄ 

wodą. 8. Za pomocą załączonej szpatułki odciąć materiał wystający poza protezę. 9. Umieścić protezę 

pod GORĄCĄ wodę z kranu i odłożyć na 20 minut. Następnie dodać 1 łyżeczkę sody oczyszczonej do 1 

filiżanki ciepłej wody i moczyć protezę przez kolejne dziesięć minut, aby usunąć jakikolwiek posmak. 

Albo moczyć protezę w zwykle używanym płynie do czyszczenia protezy (zgodnie z instrukcjami). 10. 

Ponownie umyć (wypłukać) protezę w zimnej wodzie i usunąć materiał wystający poza protezę, który 

nie został usunięty za pierwszym razem. 11. Włożyć protezę z powrotem do jamy ustnej. 12. 

Wypłukać szpatułkę i zachować na przyszłość. Dokładnie umyć ręce. UWAGA: Po zakończeniu 

mocowania, jeśli z jakiegokolwiek powodu jest odczuwany dyskomfort podczas noszenia protezy lub 

proteza jest niedopasowana, nie należy jej używać. Usunąć materiał mocujący protezę i natychmiast 

skonsultować się z dentystą. UWAGA: Jak usunąć Reline-It: nie używać żadnych ostrych ani 

metalowych przedmiotów. Podważać kciukiem dolną krawędź mocowania, aż będzie można ją 

uchwycić dwoma palcami. Wtedy delikatnie odkleić. W przypadku jakichkolwiek trudności zadzwonić 

skontaktować się ze sprzedawcą. OSTRZEŻENIE: Do tymczasowego mocowania protez pomiędzy 

wizytami u dentysty. Najlepiej używać maksymalnie jeden tydzień za każdym razem. Niewłaściwe lub 

długotrwale stosowanie preparatu do mocowania protezy, wyścielania lub mocowania może 

powodować szybszą erozję dziąseł, podrażnienia i rany. Używać tylko do czasu  wizyty u dentysty. 


